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CAPD/APD (peritoneaaldialyse)

CAPD  = handmatige wisseling

APD  = machinale wisseling

Advies woningaanpassing en benodigde voorzieningen



3

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:

Dialyse afdeling maandag-vrijdag tussen 08:00-16:00 uur
0229-257599

PD-afdeling: maandag-vrijdag tussen 08.00-16.00 uur
0229-208313 (Met uitzondering van feestdagen)

Maatschappelijk werk:

Hannie Eijk ...................... 0229-208353
Martina Spiering...........0229-208597
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Inrichting van de CAPD/APD ruimte
De volgende voorzieningen moeten aanwezig zijn:

Opslagruimte voor de dialyse materiaal zoals vloeistofdozen.
Temperatuur volgens Baxter min. 4 / max. 25 °C .

Stoel en werkblad (bureau)

Bij CAPD
• Zorg voor een comfortabele stoel die eenvoudig reinigbaar is.
• Een werkblad moet ongeveer de afmeting hebben van 60 x 100 cm en dient 

goed huishoudelijk gereinigd te kunnen worden t.b.v. de dialyse materialen.

Bij APD: Homechoice Claria
• De afmeting voor een plank of tafeltje waar de machine op komt te staan, moet 

minimaal 60 x 100 cm zijn, zodat er zakken spoelvloeistof naast de machine 
passen.

• Ook is het mogelijk om een tafeltje te kiezen met meerdere planken boven 
elkaar.

• De machine moet op ongeveer dezelfde hoogte komen te staan als de 
bovenkant van het matras.

• De afmeting is H x B x D=19,4x46,7x38,7 cm.
• Gewicht machine; 13,5 KG
• Het totale gewicht van de machine en vloeistof erop is ongeveer: 18,5 KG. 

Daarnaast komen er nog vloeistofzakken naast of onder te liggen.
Wilt u advies over een tafeltje dan kunnen wij adviseren.

Water- en elektra voorzieningen

Water
• Er moet een mogelijkheid zijn om handen te wassen.  Aan de kraan worden 

geen specifieke eisen gesteld.
• Voor de afvoer ten behoeve van de APD wordt een jerrycan gebruikt. Deze 

krijgt u van het Niercentrum
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Elektra
• Bij APD zijn er 2 stopcontacten nodig: één voor de machine en één voor 

het modum dat erbij geleverd wordt. Er is voor de machine geen geaard 
stopcontact nodig. Bij gebruik verlengsnoer: uitsluitend verlengsnoeren 
voor zwaar gebruik voor 1200 watt, 10 amp. of hoger. Niet meer dan één 
verlengsnoer gebruiken met een lengte van hoogstens 3,65 m. Het niet 
opvolgen van dit advies kan oververhitting of brand veroorzaken.

Verlichting
• Het is belangrijk dat u op of boven het werkblad goede verlichting heeft.

Verwarming
• De dialyseruimte moet op kamertemperatuur verwarmd kunnen worden.

Stoffering
• Aan de stoffering worden geen bijzondere eisen gesteld. In zijn algemeenheid 

geldt dat de dialyseruimte goed schoon te houden moet zijn.

Vloer
De voorkeur gaat uit naar een gladde vloerbedekking.
Kortpolige vloerbedekking is toegestaan.

Muren
Aan de muren worden geen bijzondere eisen gesteld.

Gordijnen
Aan gordijnen worden geen bijzondere eisen gesteld.

Telefoon
Op de werkplek dient een telefoon aanwezig te zijn, zodat u bij eventuele 
problemen direct contact op kunt nemen met de dialyse afdeling.
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Afval
• Wij adviseren u een grote afvalemmer aan te schaffen. (bv 50 liter)
• De dozen waarin de vloeistoffen geleverd worden, kunt u als oud papier 

afvoeren.
• Indien uw afvalcontainer niet meer toereikend is, kunt u informatie hierover van 

uw maatschappelijk werker krijgen.
• Zowel de behandelzakken als de buitenverpakking waar de zakken in 

zitten mag als plastic afval worden ingeleverd.

Uitrusting van de CAPD/APD ruimte
De volgende apparatuur wordt door Baxter in bruikleen verstrekt tenzij anders is 
afgesproken.

CAPD
- warmte box / tas
- personenweegschaal
- bloeddrukmeter
- infuusstandaard
- diverse kleine materialen

APD
- dialyseapparaat: Homechoice Claria
- warmte box / tas
- personenweegschaal
- bloeddrukmeter
- diverse kleine materiaal

Alle voorzieningen zijn eigendom van Baxter.
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Procedure pd-vergoedingen

Indien u in aanmerking komt voor de peritoneaal dialyse (PD) adviseert de 
verpleging u over de voorzieningen en aanpassingen die u thuis voor de 
behandeling nodig heeft.

Voorzieningen en aanpassingen.
Voor nagelvaste aanpassingen (b.v. elektra en wastafel) die nodig zijn voor 
uw PD behandeling, kunt u het beste zelf contact opnemen met uw eigen 
ziektekostenverzekering.
U krijgt van hen informatie wat wel/niet vergoed wordt. Dit is afhankelijk van uw 
pakketkeuze.
De ziektekostenverzekering vraagt altijd om een offerte van een erkend 
instalatiebedrijf.
In principe vallen de voorzieningen onder de basisverzekering. (en onder het eigen 
risico).
Indien u een huurwoning heeft, kunt u het beste contact opnemen met de 
verhuurder. De verhuurder verwijst u meestal naar het bedrijf waarmee hij 
samenwerkt.
U kunt de secretaresse van het Niercentrum altijd om hulp vragen.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met het besluit van uw zorgverzekeraar, kunt u hier tegen 
in bezwaar gaan.
U kunt hiervoor hulp of advies vragen aan het steun en adviespunt (STAP) van de 
Nederlandse Vereniging Nierpatiënten (NVN) tel. 035-6937799/STAP@nvn.nl.

Variabele onkostenvergoeding
Voor de kosten van de behandeling, (CAPD/APD), water, elektriciteit, verwarming 
en telefoon houdt de verzekering een vergoeding aan. Deze wordt bij de start van 
dialyse door de secretaresse van de dialyseafdeling voor u aangevraagd.
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De verzekering zal de toekenning hiervan schriftelijk aan u melden. 
(toekenningsbrief).
De secretaresse doet de 1e aanvraag. Daarna vraagt u het zelf aan: de wijze waarop 
en hoe vaak u dit moet doen, hangt af van uw ziektekostenverzekering. (bv met 
een declaratieformulier).
Indien nodig, kunt u voor de duidelijkheid een kopie van de toekenningsbrief 
bijsluiten.
Als u stopt met de PD behandeling moet u zelf de variabele onkostenvergoeding 
stoppen. Dit kan b.v. zijn omdat u bent getransplanteerd, of omdat u bent 
overgegaan naar de hemodialyse.
U kunt uw ziektekostenverzekering vragen hoe u dit moet stoppen.

Secretariaat Niercentrum
Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn

N.B.
• Het is niet toegestaan te wisselen in een vochtige ruimte zoals een 

badkamer of toilet.
• Huisdieren op de behandelplek zijn niet toegestaan.
• Behandelkamer moet stofvrij gehouden worden.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn 

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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