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Onoplosbaar alarm bij APD
Handelen bij APD met een continue alarm, dat u niet zelf kunt oplossen. (b.v. systeemfout)
• Druk op de rode stopknop: alarm geluid stopt.
• Lees op het scherm wat het probleem is: 

probeer het probleem op te lossen met behulp van de beknopte handleiding.

Oplossen lukt niet:
• Draai de rollerklem op de katheter dicht en sluit de klem op de patiëntenlijn.
• Pak een nieuwe minicap en open de verpakking.
• Desinfecteer de handen met handenalcohol.
• Koppel af en zet de minicap op de PD-katheter.
• Zet de machine aan de achterkant uit.
     OF
• Draai de rollerklem op de katheter dicht en sluit de klem op de patiëntenlijn.
• Zet de machine aan de achterkant uit.
• Koppel niet af.
• ‘s Ochtends: koppel af en zet een nieuwe minicap op de PD-katheter.

Volgende ochtend:
• Doe een handmatige wisseling met een CAPD zak: 

concentratie is afhankelijk van wat u gebruikt als laatste zak op de machine. (bv extraneal)
• Start met een uitloop en leg de volle zak op de warmteplaat van de Claria. 

Zet de machine aan de achterkant weer aan. Inloopzak wordt verwarmd.
• Bouw daarna de Claria af door op de groene startknop te drukken: 

op het scherm verschijnt: plaats set. Open het deurtje en verwijder de cassette.
• Neem contact op met het Niercentrum:

PD-afdeling: 0229-208313
Secretariaat: 0229-257599
Receptie Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn: 0229-257257: vraag naar de dienstdoende 
dialyseverpleegkundige

• Bel, indien nodig, met de technische dienst van Baxter: 030-248888
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